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MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI — EPP, inscrita no CNPJ n°
3.460/0001-46, neste ato representado por sua sécia proprietaria ROSANGELA RAMOS

BALBINO, portadora da Cédula de Identidade RG n° 3330237 SSP/GO e do CPF n° 579.969.622-00,
pessoa juridica de direito privado, vem, respeitosamente, perante V. Sa, apresentar IMPUGNACAQ
AO EDITAL do PREGAO ELETRONICO em epigrafe, com sustentagio no §2. ° do artigo 41 da lei
8666/1993 - aplicavel por forca do artigo 9.° da lei federal n.° 10520/2002 - e artigo 18 do Decreto
Federal n.° 5450/2005, pelos fundamentos demonstrados nesta pega.

I - DA TEMPESTIVIDADE

Inicialmente, comprova-se a tempestividade desta impugnagdo, dado que a sessio

publica eletronica est4 prevista para 16/04/2019, tendo sido, portanto, cumprido o prazo pretérito de 2
(dois) dias uteis previsto no artigo 41, §2.° da lei 8666/1993 e artigo 18 do Decreto Federal n.°
5450/2005.

II - OBJETO DA LICITACAO

O Pregdo Eletronico em referéncia tem por objeto a “Contrata¢io de empresa para a

prestagdo de servigos técnicos especializados de manutengdo preventiva e corretiva em equipamentos médico-
hospitalares com fornecimento de pegas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saide -
SEMUSA.

A presente impugnagio apresenta questdes pontuais com propdsito de corrigir o ato

convocatdrio, quer por discreparem do rito estabelecido no artigo 30 lei 8666/1993 (com alteragdes
posteriores) e na lei federal n.° 10520/2002, acerca da comprovagdo de qualificagdo técnica, condic¢do
esta essencial para a validade de qualquer procedimento licitatério.

Ocorre que no edital ndo estd relatado de forma clara e precisa, as exigéncias

genericamente solicitadas no item 10.4, subitem 10.4.1 .

Cabe salientar que se trata de bens e servigos de natureza técnica, objeto por

exceléncia da realizagdo do certame na modalidade pregdo. Sendo assim, a existéncia de eventuais

clara e expressamente descritas no edital da licitagdo.

particularidades de ordem normativa para atendimento as necessidades da SEMUSA, deveriam estar %
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Pretende também apontar situagdes que devem ser esclarecidas, facilitando-se a
compreensdo de determinadas clausulas e evitando-se interpretagdes equivocadas e o maior controle
da qualidade o servigo que serd prestado.

IIT - DOS FATOS

O edital ndo faz nenhuma referéncia ao detalhamento das exigéncias necessarias para
atender ao item 10.4 — Relativos a Qualificagdo Técnica, principalmente no que se refere ao
atendimento do Lote 01 — Balangas e Lote IX — Camara Fria, Cujos servigos compreende a
manuten¢ao; ajustes de linearidade, excentricidade e exatiddo; e calibragio.

Ocorre que para realiza¢do de tais servi¢os, com qualidade e eficiéncia deveria no

~

minimo conter exigéncia de credenciamento pelo IPEM, tendo em vista que o referido 6rgdo tem

atendendo as peculiaridades dos equipamentos contido no lote 01, podendo também solicitar que a
empresa prestadora do servigo seja Acreditada pelo CGCRE/INMETRO.
Vejamos:

Calibragdo Acreditada ou RBC (Rede Brasileira de Calibragdo) e Calibragdo Rastreada

Frequentemente nos deparamos com as expressoes “calibragio RBC” e “calibracio
rastreada”.

Muitos confundem o fato da empresa possuir padrdes ou massas “rastreados a RBC”
com a “calibra¢do RBC” em si.

Quando um laboratério ou empresa diz realizar calibragdes com padrdes ou massas
“rastreados a RBC”, sem ser integrante a Rede Brasileira de Calibragio, garante que seu processo em
esta qualificado, garante a qualidade técnica, apenas ndo mantém uma cadeia de rastreabilidade. Isso
quer dizer que essa empresa realiza “calibragdes rastreadas”, sem o reconhecimento do INMETRO,
isso acontece com o IPEM.

Ja com o pelo CGCRE/INMETRO tais calibragdes possuem o selo de Acreditacio.
Séo calibragdes que mantém a cadeia de rastreabilidade de medi¢do fechada até padrdes calibrados
por laboratérios pertencentes 3 RBC e tém seus métodos desenvolvidos internamente, sem a

Acreditagdo do INMETRO. E necessario evidenciar a rastreabilidade da medigdo e em alguns casos o

Entretanto, para que todos os requisitos metrolégicos do item 7.6 da Norma NBR ISO 9001 sejam
atendidos, a “calibragio rastreada”, suprida das evidéncias de rastreabilidade dos padrdes e método
de calibragdo executado, ¢ aceitavel.

As expressdes “calibragio rastreadas”, “Padrdes ou massas rastreados” entre outros
sdo comumente usados de maneira erronea, o termo “rastreabilidade metrolégica™ ou sua abreviagio
“rastreabilidade™ estdo relacionados a “propriedade de um resultado de medi¢do pela qual tal
resultado pode ser relacionado a uma referéncia através de uma cadeia ininterrupta e documentada de
calibragdes, cada uma contribuindo para a incerteza de medigéo”

A calibragdo Acreditada ou RBC como conhecida, possui reconhecimento pelo
INMETRO e alguns Orgdos internacionais. O selo presente no certificado de calibragdo evidencia que
o laboratorio pertence a “Rede Brasileira de Calibragdo™. Desta forma nio & necessario evidenciar
rastreabilidade de medicao, eficacia do método de calibragio utilizado ou competéncia técnica, pois o
INMETRO representado pela CGCRE (Coordenagio Geral de Acredita¢do do Inmetro) auditou e
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audita periodicamente o Laboratério conforme a NBR ISO IEC 17025. O Certificado de Calibragio
emitido por laboratérios Acreditados a RBC sio aceitos em quase todo o mundo.
Logomarca utilizadas por Laboratérios de Calibragdo Acreditados pelo INMETRO

Todos os Laboratorios Acreditados pelo INMETRO possuem um nimero de
Acreditagdo e um Escopo de Servico Acreditado, contento as faixas de calibragdo e as melhores
incertezas que por eles podem ser obtidas, basicamente tendo como referéncia a classe de Pesos-
Padrdes que o Laboratério possui. Estas informagdes sdo declaradas no site do INMETRO, em uma
pagina destinada a Rede Brasileira de Calibragdo:

(http://www.inmetro.gov.br/laboratori os/rbe/)

A RBC foi criada em 1980 e ¢ constituida por laboratorios acreditados pela CGCRE -
coordenadoria Geral de Acreditagdo, organismo de acreditagdo de organismos de avaliagdo da
conformidade segundo os requisitos da norma NBR ISO/IEC 17025, A RBC congrega competéncias
técnicas e capacitagdes vinculadas a industrias, universidades e institutos tecnoldgicos, habilitados
para a realizagdo de servigos de calibragdo.

Quando solicitamos a calibragio de um equipamento de medi¢do em um laboratério
pertencente a RBC (Rede Brasileira de Calibragdo), estaremos contratando um servico com

Quando solicitamos a calibragdo de um equipamento em um Laboratério nio
pertencente a RBC, Calibragio Rastreada., o Laboratério deverd disponibilizar uma c6pia do
Certificado de Calibrago dos padrdes utilizados na calibragdo, garantindo a “Rastreabilidade da
Medi¢@0”, e o usudrio ou cliente deve anexar ao Certificado de Calibragéo do equipamento calibrado,
desta forma demonstrando a comprovagdo ou evidencia objetiva da rastreabilidade.
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Mas como j4 dito, a “calibrag@o rastreada” ndo garante que o método de calibragéo
utilizado pelo laboratério estd apropriado para uso. Sendo assim o cliente deve também se informar
quanto ao método utilizado. Uma boa pratica para esclarecer a competéncia técnica de um laboratério
que realiza “calibragdes rastreadas” ¢ consultar se o mesmo participa de “Comparagdes
Interlaboratoriais” ou “Ensaios de Proficiéncia”, em organismos credenciados pela CGCRE ou pelo
EPTIS. Essas comparagdes retinem laboratérios Acreditados a RBC e nio acreditados e evidencia a
qualidade do método utilizado para calibragio e competéncia técnica.

Em nosso dia a dia.

Solicitamos a calibragdo rastreada de uma balangas para atendimento ao Sistema de
Gestdo da Qualidade NBR SO 9001 item 7.6 Controle de Dispositivos de Medigdo e
Monitoramento.

Apos a calibragdo o laboratério contratado deve enviar junto ao Certificado de
calibragdo da balanga o Certificado de Calibragdo dos Pesos-Padrio utilizados, evidenciando sua
rastreabilidade a Padroes RBC.

Ao passar por auditoria e o auditor solicitar a esse cliente a evidencia de calibragdo e
rastreabilidade, serd apresentado o Certificado de Calibragdo da balanga junto ao Certificado de
Calibragdo dos Pesos-Padrio fornecido pelo laboratorio, para assim evidenciar a rastreabilidade.

Em outros casos, por exigéncia normativa ou motivo de exportagdo, muitas
organizagdes sdo obrigadas a calibrarem seus equipamentos em Laboratérios Acreditados pelo
INMETRO. Sendo assim ndo sdo necessarias tais comprovagdes de rastreabilidade. Ex.: Industrias
Farmacéuticas e Empresas Multinacionais.

Pelo que PEDE DEFERIMENTO,

Cacoal/RO. 11 de Abril de 20109.

MEDICAL CENTER ROLOGIA EIRELI - EPP
ROSAN A RAMOS BALBINO
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